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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Başlamadan Önce

Önerilen Aletler

NOT Kılavuz genelinde, başarılı bir kurulum için gerekli olan önemli bilgiler buradaki gibi 
gölgelendirilmiş olarak gösterilmektedir.

UYARI Elektrik çarpma tehlikesi. Kapakları çıkardığınızda veya yerine taktığınızda, herhangi bir 
kabloya veya boruya zarar vermemeye dikkat edin. Takıldıktan sonra kapakların yerlerine oturduklarını 
doğrulayın. 

• 3/4 inç soket ve çark mandalı • Altıgen anahtar seti • Kablo soyucu

• Su Terazisi • Çapraz kesiciler • Kol itici

• Lastik çekiç • 3/4 inç kombine anahtarlar (2)
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
A-dec 400 Destek Bağlantısına Monte Etme

Destek Bağlantısını Monte Etme
A-dec 400 Destek Bağlantısının (p/n 77.1256.00) montaj prosedürü A-dec 311, 411 veya 511 koltuk için aynıdır.

Önerilen Aletler
• 3/4 inç soket ve çark mandalı

• Su Terazisi

Görev 1.

Destek bağlantısı halihazırda monte edilmişse “A-dec 400 Destek Bağlantısına Asistan Aletlerini Monte Etme”, 
sayfa 5 kısmından başlayın.

1 Kitten dört adet cıvata ve pul alın.

2 Dört adet cıvatayı ve pulu kullanarak destek
bağlantısını koltuğa bağlayın, ancak cıvataları 
sadece parmağınızla sıkın.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Görev 2.

1 Destek bağlantısını koltuktan dışarı uzanacak
şekilde konumlandırın.

3 Destek bağlantısını mümkün olduğunca düz hizalı
tutarak sabitleyin.

2 Destek bağlantısı üzerine bir su terazisi yerleştirin.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
A-dec 400 Destek Bağlantısına Asistan Aletlerini Monte Etme
Önerilen Aletler
• 1/8 inç ve 5/16 inç altıgen anahtarlar

Görev 1.

1 Kabloları, veri hattını ve boruları destek bağlantısının üst kısmından geçirin.

NOT Sistemde bir A-dec 461 destek merkezi 
bulunuyorsa asistan aletlerini yerleştirmeden 
önce destek bağlantısındaki cıvataları çıkarın.

A-dec 461 Destek Merkezine Sahip A-dec 411 Koltuk
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Görev 2.

Görev 3.

1 5/16 inç altıgen anahtar kullanarak asistan aletlerini kitin içinde
bulunan cıvatalarla sabitleyin.

NOT Sistemde bir destek merkezi bulunuyorsa bir önceki 
adımda destek bağlantısından çıkarılan cıvataları kullanın.

1 A-dec destek bağlantısının vakum borusunu kitten çıkarın.
Bu boru kitin içinde nakledilen iki borudan kısa olanıdır.

A-dec 400 Destek Bağlantısıyla
Kullanılan Vakum Borusu
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Görev 4.

Görev 5.

1 Vakum borusunu yerleştirin.

Gerilim Vidasına 
Erişim İçin 
Kullanılan Yuva

2 1/8 inç altıgen anahtar kullanarak boruyu sabitleyin.

1 Vakum kutusundaki kancaları vakum borusunun
oyuklarıyla hizalayın. 

Kanca

Oyuk

2 Vakum kutusunu yerleştirin.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Görev 6.

Görev 7.

1 Vakum kutusunu saat yönünün tersine 1/4 tur döndürün.

1 HVE ve tükürük emici borularını vakum
kutusuna bağlayın.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Görev 8.

1 Vakum hattını, boruları, kabloları ve veri hattını destek bağlantısından geçirerek kaldırma kolundan aşağı
yönlendirin. Destek bağlantısının altından değil, içinden geçirdiğinize emin olun.

2 Kabloları ve veri hattını güç kaynağına dönük olacak şekilde destek bağlantısı ve kolunun yanında tutun.
Boruyla kesişim oluşturmayın.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Görev 9.

Sonraki Adım Bkz. “Elektrik Kablolarını ve Veri Hattını Bağlama”, sayfa 23.

1 Vakum hattının bağlantısı için bir Dürr klipsi
kullanın.

Dürr Klipsinin 
Gerçek Boyutu
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
A-dec 500 Destek Bağlantısına Monte Etme

Montaj prosedürü A-dec 511A ve 511B dental koltuk için aynıdır.

Destek Bağlantısını Monte Etme ve Düz Hizalama
Önerilen Aletler

Görev 1.

• Lastik çekiç • 3/4 inç kombine anahtarlar (2) • 3/4 inç soket ve çark mandalı

• Su Terazisi

1 Durdurma plakasını yanlarından çekerek çıkartın.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Görev 2.

Görev 3.

1 Cıvatanın baş kısmı koltuğa bakacak şekilde, düz hizalama çubuğunu destek bağlantısına yerleştirin.

2 Düz hizalama çubuğunu sabitlemek için iki adet pimi lastik çekiçle yerleştirin.

1 Kitten dört adet cıvata ve pul alın.

2 Dört cıvatayı ve pulu kullanarak destek bağlantısını koltuğa gevşekçe sabitleyin.
Cıvataları, bağlantı parçasını düz bir konuma getirdikten sonra sıkacaksınız.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Görev 4.

1 Düz hizalama cıvatasını bir veya iki dişi görününceye kadar çubuğa vidalayın.

2 Destek bağlantısı üzerine bir su terazisi yerleştirin.

3 Bağlantı hizalı olana kadar düz hizalama cıvatasını ayarlayın.

4 3/4 inç kombine anahtar kullanarak düz hizalama cıvatasını tutun ve başka bir 3/4 inç kombine anahtarla
kilit somununu sıkın.

5 Montaj cıvatalarını sıkın.

Düz Hizalama 
Cıvatası

Kilit Somunu

Montaj Cıvataları
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
A-dec 500 Destek Bağlantısına Asistan Aletlerini Monte Etme
Asistan aletlerinin montaj prosedürü, sistemde yalnızca bir destek bağlantısı olduğunda veya destek bağlantısıyla 
birlikte destek kolu olduğunda da aynıdır.

Önerilen Aletler

Görev 1. 

• 1/8 inç ve 5/16 inç altıgen anahtarlar

1 Kabloları, veri hattını ve boruları destek bağlantısının üst kısmından geçirin.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Görev 2.

Görev 3.

1 5/16 inç altıgen anahtar ve kitteki siyah cıvataları
kullanarak asistan aletlerini sabitleyin.

1 A-dec 500 destek bağlantısının vakum borusunu alın. Bu boru kitin içinde nakledilen iki borudan
uzun olanıdır.

A-dec 500 Destek Bağlantısıyla
Kullanılan Vakum Borusu
86.0388.15 Rev H 15



A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Görev 4.

Görev 5.

1 Vakum borusunu yerleştirin.

2 1/8 inç altıgen anahtar kullanarak boruyu sabitleyin.

1 Vakum kutusundaki kancaları vakum borusunun
oyuklarıyla hizalayın. 

Kanca

Oyuk
2 Vakum kutusunu yerleştirin.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Görev 6.

Görev 7.

1 Vakum kutusunu saat yönünün
tersine 1/4 tur döndürün.

1 HVE ve tükürük emici borularını
vakum kutusuna bağlayın.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Görev 8.

1 Vakum hattını, boruları, kabloları ve veri hattını destek bağlantısından geçirerek kaldırma kolundan aşağı
yönlendirin. Destek bağlantısının altından değil, içinden geçirdiğinize emin olun.

2 Kabloları ve veri hattını güç kaynağına dönük olacak şekilde destek bağlantısı ve kolunun yanında tutun.
Boruyla kesişim oluşturmayın.

A-dec 511A Dental Koltuk Görünümü
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Görev 9.

Sonraki Adım Sistemin konfigürasyonu için ilgili bölüme bakın:

• Sistemde bir destek kolu bulunmuyorsa bkz. “Yalnızca Asistan Aletlerini İçeren A-dec 500
Destek Bağlantısına Sahip Bir Sisteme Durdurma Anahtarı Plakasını Monte Etme”, sayfa 20.

• Sistemde bir destek kolu bulunuyorsa bkz. “Elektrik Kablolarını ve Veri Hattını Bağlama”,
sayfa 23.

1 Vakum hattının bağlantısı için bir Dürr
klipsi kullanın.

Dürr Klipsinin 
Gerçek Boyutu
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Yalnızca Asistan Aletlerini İçeren A-dec 500 Destek Bağlantısına Sahip Bir 
Sisteme Durdurma Anahtarı Plakasını Monte Etme 

Önerilen Aletler

Görev 1.

BUNU OKUYUN! Bu bölümde verilen adımlar, destek kolunun bulunmadığı (destek merkezi ve dental 
ışıkla birlikte kullanılan) A-dec 500 destek bağlantısını ve asistan aletlerini içeren sistemler için geçerlidir. 
Sistemde bir destek kolu bulunuyorsa kolla birlikte gönderilen durdurma anahtarı plakasının montajıyla 
ilgili bilgilere bakın.

• 5/64 inç, 5/32 inç ve 5/16 inç altıgen anahtarlar

1 Destek bağlantısı başlığını bağlantının ucuna geçirin.

2 5/16 inç altıgen anahtar ve vidayı kullanarak kapağı sabitleyin.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Görev 2.

Görev 3.

1 5/64 inç altıgen anahtar kullanarak boru kılavuzunu destek
bağlantısına takın.

NOT Kılavuzu, bağlantı başlığını sabitleyen vidayı örtecek 
şekilde konumlandırın.

1 Boruyu kılavuzun içine kaydırın.

2 5/32 inç altıgen anahtar ve iki adet omuzlu cıvata
kullanarak durdurma anahtarı plakasını sabitleyin.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Görev 4.

Görev 5.

1 Durdurma anahtarı kablolarını, kaldırma kolunun ön
kısmına geçirin.

1 Atlayıcıyı, kaldırma kolunun
durdurma anahtarından çıkarın.

2 Durdurma anahtarlarını bağlayın.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Elektrik Kablolarını ve Veri Hattını Bağlama

1. Sistem gücünü kapatın.

Sistemde bulunan güç kaynağına göre aşağıdaki bölümü tamamlayın. 

İKAZ Devre kartları statik elektriğe karşı duyarlıdır. Devre kartına dokunurken veya devre kartına 
gelen ya da giden bağlantıları yaparken Elektrostatik Deşarj (ESD) önlemlerinin alınması gerekir. 
Devre kartları yalnızca bir elektrikçi veya uzman servis personeli tarafından takılmalıdır. 

UYARI Elektrik çarpma tehlikesi. Kapakları çıkardığınızda veya yerine taktığınızda, herhangi bir kabloya 
veya boruya zarar vermemeye dikkat edin. Takıldıktan sonra kapakların yerlerine oturduklarını 
doğrulayın. 

UYARI Bu prosedüre başlamadan önce gücün kapatılmaması veya prizden çekilmemesi üründe hasara 
yol açabilir ve ciddi yaralanmalara ya da ölüme neden olabilir.

Kabloları ve Veri Hattını Haziran 2023’ten Sonra 
Üretilen A-dec Evrensel Güç Kaynağına Bağlama  . . . .  24

Kabloları ve Veri Hattını Haziran 2023’ten Önce 
Üretilen A-dec 511 Güç Kaynağına Bağlama  . . . . . . . .  31

Kabloları ve Veri Hattını Haziran 2023’ten Önce 
Üretilen A-dec 311B/411 Güç Kaynağına Bağlama . . . 27
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Kabloları ve Veri Hattını Haziran 2023’ten Sonra Üretilen A-dec Evrensel Güç 
Kaynağına Bağlama

Önerilen Aletler
• Çapraz kesiciler

• Kablo soyucu

• 3/8 inç kombine anahtar

Görev 1.

Sistem konfigürasyonuna yönelik talimatları takip edin.
A-dec 551sta’yı Haziran 2023’ten Sonra Üretilen A-dec Evrensel Güç Kaynağına Bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
A-dec 551’i Haziran 2023’ten Sonra Üretilen A-dec Evrensel Güç Kaynağına Bağlama  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

DİKKAT Dış damarları yanlışlıkla kaldırarak damarlı iletkenlere zarar vermemek için, damarlı iletkenlere 
uygun boyutta kablo soyucuları kullanın.

1 Konektörü kesin.

2 Kabloların 10 mm'lik (3/8 inç) kısmını sıyırın.
Damarlı kablolar 0,326 mm2'dir (22 AWG).
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
A-dec 551sta’yı Haziran 2023’ten Sonra Üretilen A-dec Evrensel Güç Kaynağına Bağlama

Görev 1.
1. Asistan aletleri kablosunun yeşil/satı topraklama kablosunu güç kaynağı muhafazasındaki topraklama

terminaline bağlayın.

2. Asistan aletleri kablosundaki siyah kabloyu 0 V kablo konektörüne bağlayın.

3. Asistan aletleri kablosundaki gri kabloyu 24 V kablo konektörüne bağlayın.

4. Kırmızı DCS2 veri hattını, koltuğun ayak kısmına dönük bir porta takın.

5. Asistan aletlerinenin bütün elektrik bağlantıları yapıldıktan sonra, kabloları ve kırmızı DCS2 veri hattını güç
kaynağının kenarındaki çıkıntının altında sabitleyin.

NOT Gerekli olduğunda, tek bir terminale birden fazla kablo bağlayabilirsiniz.

Sonraki Adım Bkz. “Boruları ve Tesisatı Bağlama”, sayfa 34.

4

5

1

32
24 V0 V
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
A-dec 551’i Haziran 2023’ten Sonra Üretilen A-dec Evrensel Güç Kaynağına Bağlama
1. Asistan aletleri kablosunun yeşil/satı topraklama kablosunu güç kaynağı muhafazasındaki topraklama

terminaline bağlayın.

2. Asistan aletleri kablosundaki siyah kabloyu 0 V kablo konektörüne bağlayın.

3. Asistan aletleri kablosundaki gri kabloyu 24 V kablo konektörüne bağlayın.

4. Siyah DCS1 veri hattını, koltuğun devre kartının koltuk tarafında yer alan herhangi bir DCS1 veri portuna takın.

5. Tüm modüller güç kaynağına bağlandığı zaman, kabloları güç kaynağının kenarındaki çıkıntının altında
sabitleyin.

NOT Gerekli olduğunda, tek bir terminale birden fazla kablo bağlayabilirsiniz.

DİKKAT Siyah DCS1 veri hattının bir DCS2 portuna takılması ürünün zarar görmesine neden olabilir.

Sonraki Adım Bkz. “Boruları ve Tesisatı Bağlama”, sayfa 34.

1

2

4

5

24 V0 V

3
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Kabloları ve Veri Hattını Haziran 2023’ten Önce Üretilen A-dec 311/411 Güç 
Kaynağına Bağlama

Önerilen Aletler
• Çapraz kesiciler

• Kablo soyucu

• 3/8 inç kombine anahtar

Sistem konfigürasyonuna yönelik talimatları takip edin.
A-dec 551sta’yı Haziran 2023’ten Önce Üretilen A-dec 311/411 Güç Kaynağına Bağlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
A-dec 551’i Haziran 2023’ten Önce Üretilen A-dec 311/411 Güç Kaynağına Bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

A-dec 551sta’yı Haziran 2023’ten Önce Üretilen A-dec 311/411 Güç Kaynağına Bağlama

Görev 1.

DİKKAT Dış damarları yanlışlıkla kaldırarak damarlı iletkenlere zarar vermemek için, damarlı iletkenlere 
uygun boyutta kablo soyucuları kullanın.

1 Konektörü kesin.

2 Kabloların 10 mm'lik (3/8 inç) kısmını sıyırın.
Damarlı kablolar 0,326 mm2'dir (22 AWG).
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Görev 2.
1. Asistan aletleri kablosunun yeşil/satı topraklama kablosunu güç kaynağı muhafazasındaki topraklama

terminaline bağlayın.

2. Asistan aletleri kablosundaki siyah kabloyu 0 V kablo konektörüne bağlayın.

3. Asistan aletleri kablosundaki gri kabloyu 24 V kablo konektörüne bağlayın.

4. Dönüştürücü kartındaki gri port güç kaynağının arkasına dönük olacak şekilde kırmızı DCS2 veri hattını gri
porta bağlayın.

5. Dönüştürücü kartının siyah portundan gelen siyah DCS1 veri hattını güç kaynağındaki herhangi veri portuna
bağlayın.

2
3

4

24 V

0 V

1

5
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Görev 3.
1. Dönüştürücü kartındaki koruyucu kâğıdı sökün.

2. Dönüştürücü kartını koltuğun ayak kısmına doğru güç kaynağının yan tarafına takın. Ortadaki hava
deliklerinin alt kısmı ve kök ile hizalayın.

3. Tüm modüller güç kaynağına bağlandığı zaman, kabloları güç kaynağının kenarındaki çıkıntının altında
sabitleyin.

DİKKAT Dönüştürücü kartının hasar görmemesi veya diğer ekipmanlarla girişime neden olmaması 
için bu konuma takılması gerekir.

NOT Güç kaynağına bağlı LED ışık için halihazırda bir adaptör kartı varsa dönüştürücü kartını 
bunun altına yerleştirin.

2

3
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
A-dec 551’i Haziran 2023’ten Önce Üretilen A-dec 311/411 Güç Kaynağına Bağlama

Önerilen Aletler
• Çapraz kesiciler

Görev 1.
1. Asistan aletleri kablosundaki siyah kabloyu 0 V kablo konektörüne bağlayın.

2. Asistan aletleri kablosundaki gri kabloyu 24 V kablo konektörüne bağlayın.

3. Siyah DCS1 veri hattını herhangi bir veri portuna takın.

4. Tüm modüller güç kaynağına bağlandığı zaman, kabloları güç kaynağının kenarındaki çıkıntının altında
sabitleyin.

NOT Gerekli olduğunda, tek bir terminale birden fazla kablo bağlayabilirsiniz.

Sonraki Adım Bkz. “Boruları ve Tesisatı Bağlama”, sayfa 34.

1 2

3

4

24 V
0 V
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Kabloları ve Veri Hattını Haziran 2023’ten Önce Üretilen A-dec 511 Güç Kaynağına 
Bağlama

Sistem konfigürasyonuna yönelik talimatları takip edin.
A-dec 551sta Kabloları ve Veri Hattını Haziran 2023’ten Önce Üretilen A-dec 511 Güç Kaynağına Bağlama . . . . . 31
A-dec 551 Kabloları ve Veri Hattını Haziran 2023’ten Önce Üretilen A-dec 511 Güç Kaynağına Bağlama . . . . . . . . 33

A-dec 551sta Kabloları ve Veri Hattını Haziran 2023’ten Önce Üretilen A-dec 511 Güç Kaynağına
Bağlama

Önerilen Aletler
• Çapraz kesiciler

Görev 1.
1. Güç konektörünü takın.

2. Dönüştürücü kartını, gri DCS2 portu koltuğun ayak kısmına dönük olacak şekilde yerleştirin ve kırmızı DCS2
veri hattını gri porta bağlayın.

3. Dönüştürücü kartındaki siyah porttan gelen siyah DCS1 veri hattını güç kaynağındaki portuna bağlayın.

Güç Kaynağı

3

21
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Görev 2.

1. Dönüştürücü kartındaki koruyucu kâğıdı sökün. Dönüştürücü kartını, güç kaynağının ön yüzüne, sağ üst
köşeye takın.

2. Kabloları kablo bağlarıyla tel askıya sabitleyin.

DİKKAT Dönüştürücü kartını güç kaynağı şasisinin üst kısmına takmayın. Aksi halde pompa kapağı 
yerine oturmayacaktır.

NOT Güç kaynağına bağlı LED ışık için halihazırda bir adaptör kartı varsa dönüştürücü kartını 
bunun altına yerleştirin.

Sonraki Adım Bkz. “Boruları ve Tesisatı Bağlama”, sayfa 34.

2

1

Güç Kaynağı
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
A-dec 551 Kabloları ve Veri Hattını Haziran 2023’ten Önce Üretilen A-dec 511 Güç Kaynağına
Bağlama

Önerilen Aletler
• Çapraz kesiciler

Görev 1.

1. Siyah veri hattını herhangi bir veri portuna takın.

2. Güç konektörünü, güç kaynağının arkasındaki sokete takın.

3. Bir kablo bağı kullanarak güç kablosunu tel askıya sabitleyin.

Sonraki Adım Bkz. “Boruları ve Tesisatı Bağlama”, sayfa 34.

Güç Kaynağı

1

2
3
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Boruları ve Tesisatı Bağlama 

Önerilen Aletler
• Çapraz kesiciler

• Kol itici

Sistem konfigürasyonuna uygun olarak bağlantıları tamamlayın. 

A-dec 311/411 Dental Koltuk Sistemleri İçin
Yalnızca Asistan Aletleri İçeren A-dec 311/411’de Boruları Bağlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Yalnızca Asistan Aletleri İçeren A-dec 311/411’de Tesisatı Bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
A-dec 300/300 Pro Tablet Sistemi İçeren A-dec 311/411’de Boruları Bağlama . . . . . . . . . . . . . . 37
Birden Çok Modül İçeren A-dec 311/411’de Tesisatı Bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

A-dec 511 Dental Koltuk Sistemleri İçin
Yalnızca Asistan Aletleri İçeren A-dec 511’de Boruları Bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Yalnızca Asistan Aletleri İçeren A-dec 511’de Tesisatı Bağlama  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
A-dec 500 Sistemi İçeren A-dec 511’de Boruları Bağlama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Birden Çok Modül İçeren A-dec 511’de Tesisatı Bağlama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

DİKKAT Kabloların veya boruların bağlantılarının kesilmesini veya hasar görmelerini engellemek için, 
tüm sistem modülleri monte edilinceye kadar hiçbir bağlantıyı yapmayın.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Yalnızca Asistan Aletleri İçeren A-dec 311/411’de Boruları Bağlama 
Sistemde asistan aletlerinin dışında hiçbir modül bulunmuyorsa bu şemayı kullanın.

Zemin Kutusuna 

Güç Kaynağı

Su Şişesine

Asistan 
Aletlerine

Ana Geçiş Anahtarına

Ana geçiş anahtarının monte 
edilmesiyle ilgili talimatlar için 
bkz. A-dec Ana Geçiş Anahtarı 
Kurulum Kılavuzu 
(p/n 86.0456.15).

NOT Bu mavi veya beyaz 
boruyu bağlamayın.

NOT Su manifoldunu 
takarken manifoldda su 
birikmesini engellemek 
için uçtaki barba 
bağladığınızdan emin olun.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Yalnızca Asistan Aletleri İçeren A-dec 311/411’de Tesisatı Bağlama

Sonraki Adım Bkz. “Sistemi Hazırlama”, sayfa 45.

Koltuğa

NOT Bu mavi veya beyaz 
boruyu bağlamayın.

Asistan 
Aletlerine
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
A-dec 300/300 Pro Tablet Sistemi İçeren A-dec 311/411’de Boruları Bağlama
1. Su şişesi borusunun çevresindeki kılıfın 1 metrelik (3 fit) kısmını soyarak çıkarın ve boruyu akış şemasına

göre bağlayın.

Zemin Kutusuna

Güç Kaynağı

Tablet 
Sistemine

Su Şişesine

Ayak 
Kumandasına

Kreşuar Yıkamaya

Bardak Doldurmaya

Asistan 
Aletlerine

NOT Su manifoldunu takarken 
manifoldda su birikmesini 
engellemek için uçtaki barba 
bağladığınızdan emin olun.

NOT Bu mavi veya beyaz 
boruyu bağlamayın.

NOT Sistemde bir CP5i kontrol paneli 
bulunuyorsa uzun çizgili yeşil boru, 
kılıfların ucunda kesilir ve bağlanmaz.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Birden Çok Modül İçeren A-dec 311/411’de Tesisatı Bağlama

Sonraki Adım Bkz. “Sistemi Hazırlama”, sayfa 45.

Koltuğa

Kreşuar 
Yıkamaya

NOT Bu mavi veya beyaz 
boruyu bağlamayın.

Asistan 
Aletlerine

Destek 
Merkezine
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Yalnızca Asistan Aletleri İçeren A-dec 511’de Boruları Bağlama
Önerilen Aletler
• Çapraz kesiciler

• Kol itici

1

2

3

1 Hava borusunu manifolddan çıkarıp
atın.

2 Güç kaynağına bağlı hava borusundan
T bağlantıyı çıkarıp atın.

3 Bir kol ve kol itici kullanarak boruyu
güç kaynağından manifolda bağlayın.

4 Su şişesi borusunun etrafındaki kılıfın 914 mm’lik (3 fit) kısmını soyarak çıkarın.

5 Tüm modüller için boruları, sonraki sayfada verilen akış şemasına göre bağlayın.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Sistemde asistan aletlerinin dışında hiçbir modül bulunmuyorsa bu şemayı kullanın.

Zemin Kutusuna 

Güç Kaynağı

Su Şişesine

NOT Bu mavi veya beyaz 
boruyu bağlamayın.

Ana Geçiş Anahtarına

Asistan 
Aletlerine
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Yalnızca Asistan Aletleri İçeren A-dec 511’de Tesisatı Bağlama

Koltuğa

NOT Bu mavi veya beyaz 
boruyu bağlamayın.

Asistan 
Aletlerine
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
A-dec 500 Sistemi İçeren A-dec 511’de Boruları Bağlama
Önerilen Aletler
• Çapraz kesiciler

• Kol itici

1

2

3

1 Hava borusunu manifolddan çıkarıp
atın.

2 Güç kaynağına bağlı hava borusundan
T bağlantıyı çıkarıp atın.

3 Bir kol ve kol itici kullanarak boruyu
güç kaynağından manifolda bağlayın.

4 Su şişesi borusunun etrafındaki kılıfın 914 mm’lik (3 fit) kısmını soyarak çıkarın.

5 Tüm modüller için boruları, sonraki sayfada verilen akış şemasına göre bağlayın.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Zemin Kutusuna 

Tablet 
Sistemine

Su Şişesine

Ayak 
Kumandasına 

Kreşuar 
Yıkamaya

Bardak Doldurmaya

Güç Kaynağı

Asistan 
Aletlerine

NOT Sistemde bir CP5i kontrol 
paneli bulunuyorsa uzun çizgili 
yeşil boru, kılıfların ucunda kesilir 
ve bağlanmaz.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Birden Çok Modül İçeren A-dec 511’de Tesisatı Bağlama

Sonraki Adım Bkz. “Sistemi Hazırlama”, sayfa 45.

Koltuğa

Kreşuar 
Yıkamaya

Asistan
Aletlerine

Destek Merkezine
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Sistemi Hazırlama

Su Şişesini Monte Etme

2 Su şişesini yukarı iterek su şişesi yuvasına geçirin ve
sağa doğru çevirin.

1 Priz O-halkasına A-dec silikon yağlayıcı uygulayın.

ÖNEMLİ A-dec, dental ünit ekibinin sistemi ilk kez kullanmadan önce dental ünit su kanallarında 
şok uygulaması gerçekleştirmesini ve devamlı bir su kanalı bakım programı oluşturmasını önerir. 
Daha fazla bilgi için bkz. Su Kanalları Bakım Kılavuzu (p/n 85.0983.15) ve A-dec Bağımsız Su Sistemi 
Kullanma Talimatları (p/n 86.0609.15).

Yuvarlak Sabit Kola Monte Su Şişesi Görünümü
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Kabloları ve Boruları Sabitleme
Önerilen Alet
• Çapraz kesiciler

1 Tel askıyı monte edin. Tel askı zemin kutusu kitiyle
birlikte gönderilir.

2 Boruları ve kabloları düzgün görünmeleri için kablo
bağlarıyla toplayın.

DİKKAT Boruları kaldırma kolu üzerinde sabitlemeyin. 
Koltuk hareket ettiği zaman boruların da serbestçe 
hareket etmesi gerekir.

Tel askı 

A-dec 311 Dental Koltuk Görünümü
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Dokunmatik Panel ve Kontrol Paneli Ayarları

Sistemi Test Etme

Kurulumu tamamladıktan sonra, sistemi test etmek için aşağıdaki kontrol listesini kullanın ve sonuçları müşteri 
ile değerlendirin. 

Asistan Aletleri
• Vakum/emme aşağıdaki teknik özelliklere

ayarlandı:

○ Islak vakum - 34 ± 7 kPa (10 ± 2 inç cıva), 255
sl/dak (9 SCFM) minimum

○ Kuru/yarı kuru vakum - 16 ± 3,5 kPa (4,5 ± 1 inç
cıva), 340 sl/dak (12 SCFM) minimum

• Hava ve su şırınga düğmeleri düzgün çalışıyor.

• Yüksek hacimli aspirasyon (HVE) ve tükürük emici
serbest şekilde hareket ediyor.

Tesisat
• Sistemde bir zemin kutusu bulunuyorsa; zemin

kutusu hava ve su sızdırmıyor.

• Borularda ve bağlantılarda bükülme, hava ve su
sızıntısı yok.

• Boruların ve kabloların fazla kısımları sarılı halde
ve hareketli parçalardan uzakta sabitlendi.

551 dokunmatik panelin çalıştırılması için, www.a-dec.com adresindeki Kaynak 
Merkezinde bulunan A-dec 551 Asistan Aletleri Kullanma Kılavuzu (p/n 86.0603.15) 
belgesine bakın.

551sta kontrol panelinin çalıştırılması için www.a-dec.com/touchscreen-manual 
adresindeki A-dec Dokunmatik Ekranları ve Kontrol Panelleri Kullanım Talimatları 
(p/n 86.0857.15) belgesine bakın.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Kapakları Monte Etme

Durdurma Plakasını Monte Etme

UYARI Elektrik çarpma tehlikesi. Kapakları çıkardığınızda veya yerine taktığınızda, herhangi bir kabloya 
veya boruya zarar vermemeye dikkat edin. Takıldıktan sonra kapakların yerlerine oturduklarını 
doğrulayın.

1 Durdurma plakasının bir tarafında
bulunan yuvaları kaldırma kolundaki 
çıkıntılara geçirin.

2 Durdurma plakasının diğer tarafını
kaldırma koluna geçirin.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Montaj Kapağını Monte Etme
A-dec 400 Destek Bağlantısına Monte

A-dec 500 Destek Bağlantısına Monte

Önerilen Alet
• 5/32 inç altıgen anahtar

1 Yuvalı bağlantı noktası kapağını yerine takın.
Dört adet çıkıntı montaj parçası üzerindeki 
deliklere geçer.

Çıkıntı

Delik

1 5/32 inç altıgen anahtar kullanarak koltuk
arkası montaj noktası kapaklarını bağlantı 
noktasının her iki tarafına sabitleyin.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
A-dec 400 Destek Bağlantısına Başlığı Monte Etme (İsteğe Bağlı)
Sistemde bir destek kolu bulunmuyorsa bu parçayı takın.

Önerilen Alet
• 5/32 inç altıgen anahtar

Destek Bağlantısı Kapağını Monte Etme
A-dec 400 Destek Bağlantısına Monte

1 Destek bağlantısının ucunda, 5/32 inç altıgen
anahtar kullanarak vidayı sonuna kadar 
sıkmadan takın.

2 Destek bağlantısı başlığını bağlantının ucuna
geçirin. Vida başlıkta bulunan yuvaya geçer.

3 Vidayı sıkarak başlığı sabitleyin.

1 Destek bağlantısı kapağını, tırnaklarını
yerine geçirerek sabitleyin.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
A-dec 500 Destek Bağlantısına Monte

2 Destek bağlantısı kapağını, tırnaklarını
yerine geçirerek sabitleyin.

1 Uç kısmı geniş kare biçimli olan kapağı,
destek bağlantısının koltuğa takıldığı 
bölüme getirin.
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A-dec 311/411/511 Dental Koltuğa Monte A-dec 551/551sta Asistan Aletleri Kurulum Kılavuzu
Düzenleyici Bilgiler ve Garanti

Gerekli düzenleyici bilgiler ve A-dec garantisi için www.a-dec.com adresindeki Kaynak Merkezinde bulunan 
Düzenleyici Bilgiler, Teknik Özellikler ve Garanti belgesine (p/n 86.0221.15) bakın. 

Bu belgeye hızlı çevrimiçi erişim için burada verilen 
QR kodu tarayarak, tıklayarak veya dokunarak 
a-dec.com/regulatory-guide adresine gidin.

Burada adı geçen tüm ticari markalar, Amerika Birleşik Devletleri'nde A-dec, Inc. şirketinin ticari markası veya 
tescilli ticari markasıdır veya başka ülkelerde de ticari markası veya tescilli ticari markası olabilir. 
86.0388.15 Rev H 
Yayım Tarihi 2023-09-05 

Copyright 2023 A-dec, Inc. 
Tüm hakları saklıdır.
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A-dec Genel Merkezi
2601 Crestview Drive
Newberg, OR 97132 ABD
Tel: 1.800.547.1883 ABD/Kanada içinden
Tel: +1.503.538.7478 ABD/Kanada dışından
www.a-dec.com

Belirli bir amaca uygunluk ve pazarlanabilirliğe ilişkin 
zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, 
A-dec, Inc. bu belgenin içeriğine dair hiçbir garanti
vermemektedir.
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