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Компания A-dec Inc. не дает никаких гарантий 
в отношении содержания данного документа, 
включая, помимо прочего, подразумеваемые 
гарантии товарного состояния и применимости 
для конкретных целей.

Информация о гарантии на продукцию, дезинфекции 
и уходе за обивкой содержится в библиотеке 
документов на веб-сайте www.a-dec.com.

 Высота сиденья

Регулировка параметров стула врача A-dec 421 Регулировка параметров стула ассистента A-dec 422

Высота спинки 

Угол наклона спинки 
и сиденья

Разблокируйте, чтобы 
отрегулировать высоту 
опоры для корпуса

Приподнимите для поворота

Воспользуйтесь 
зажимными винтами, 
чтобы отрегулировать 
высоту кольцевой 
подставки для ног

Высота сиденья
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