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Firma A-dec Inc. nie udziela jakichkolwiek gwarancji 
w odniesieniu do treści niniejszego dokumentu, w tym 
— lecz nie tylko — dorozumianych gwarancji i rękojmi 
przydatności handlowej lub do określonego celu.

Informacje na temat gwarancji, kontroli higieny 
oraz konserwacji tapicerki są dostępne na stronie 
www.a-dec.com w sekcji Biblioteka dokumentów.

Regulacja stołka lekarza A-dec 421 Regulacja stołka asysty A-dec 422

Wysokość oparcia 

Nachylenie oparcia 
i siedziska

Odblokuj, aby 
ustawić półokrągłe 
oparcie stołka asysty.

Unieś, aby obrócić.

Wysokość 
siedziska

Za pomocą śrub 
wyreguluj wysokość 
obręczy pod stopy.

Wysokość siedziska
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