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使用說明
A-dec 操縱杆型腳踏控制板

牙科手機的啟動與操作
若要啟動牙科手機，將手機從托架上取下，或將制動杆往前拉。使用腳踏
控制板執行想要的牙科手機操作。

操作 程序

操控牙科手機時要帶有冷卻水
流的。

將操控杆向左推。再推更多可增加
速度。

操控牙科手機時不要冷卻水流的。 將操控杆向右推。再推更多可增加
速度。

操控選購附件或吹屑功能。 壓一下附件/吹屑功能開關。*

操作口腔內窺鏡。 將操控杆向左或向右推可擷取影像。*

* 如果有操作方面的問題或是有關整合式 A-dec 附件的配置問題，請連絡您的 A-dec 授權
經銷商。

注意  操縱杆型腳踏控制板功能可以由維修技師反轉 (更改為向
左移是乾，向右移是濕)。如需瞭解詳情，請與您當地獲授權的
A-dec公司經銷商接洽。

注意  如需牙科手機調整資訊，請參閱隨附於牙科治療台的使
用說明。

附件/ 
吹屑功能開關

速度 + 
(乾)

速度 + 
(濕)

概述
腳踏控制板可根據已啟動的牙科手機調節驅動空氣，並可提供一種空氣信
號來啟動冷卻氣流和冷卻水流。

附件/吹屑開關可啟動附件功能或吹屑。吹屑功能可以在無需啟動牙科手
機牙鑽的情形下在牙科手機噴射出氣流。 附件開關的作用取決於您所整合
的附件裝置。如需瞭解詳情，請與您當地獲授權的A-dec公司經銷商接洽。
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規格與保固
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