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Sillon dental A-dec 511 Instrucciones de uso

Derechos de autor
© 2020 A-dec Inc. Todos los derechos reservados.

A-dec Inc. no ofrece garantia alguna con respecto al contenido de este
documento, lo que concierne, entre otras, a las garantias implicitas

de comerciabilidad y adecuacién para un propésito determinado.

A-dec Inc. no se hace responsable por los errores que pudiera haber en
este documento, ni por los dafios consecuentes u otros dafios relacionados
con el suministro, ejecucién o uso de este material. La informacién
incluida en este documento esté sujeta a modificaciones sin previo aviso.
Si encuentra problemas en este documento, inférmenos sobre ellos por
escrito. A-dec Inc. no garantiza que este documento esté libre de errores.

Ninguna parte de este documento puede ser copiada, reproducida,
alterada ni transmitida de ninguna forma ni por ningtin medio,
electrénico o mecanico, con inclusién de fotocopias, grabaciones

y sistemas de almacenamiento y recuperacion de informacion,

sin el permiso previo por escrito de A-dec Inc.

Marcas comerciales y derechos de propiedad intelectual
adicionales

A-dec, el logotipo de A-dec, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus,
Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference
Collection, Preference ICC, Radius y reliablecreativesolutions son
marcas comerciales de A-dec Inc. y estan registradas en los EE. UU.

y en otros paises. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 y EasyFlex
también son marcas comerciales de A-dec Inc. Ninguna de las marcas
comerciales o los nombres comerciales que aparecen en este documento
pueden reproducirse, copiarse o manipularse en forma alguna sin el
consentimiento expreso y por escrito del propietario de la marca.

Ciertos simbolos e iconos del panel tactil son propiedad de A-dec Inc.
Cualquier uso de estos simbolos o iconos, total o parcial, sin el
consentimiento expreso y por escrito de A-dec Inc., esta estrictamente
prohibido.
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Informacion reglamentaria y garantia

Para ver la informacion reglamentaria requerida y obtener informacién
sobre la garantia de A-dec, consulte el documento Informacion
reglamentaria, especificaciones y garantia (ntmero de pieza 86.0221.27)
disponible en el Centro de recursos en www.a-dec.com.

Servicio técnico del producto

El servicio técnico del producto esta disponible a través de su
distribuidor local autorizado de A-dec. Para localizar un distribuidor
autorizado u obtener informacién adicional sobre el servicio, visite
www.a-dec.com o comuniquese con A-dec al 1.800.547.1883 en los
EE. UU. o Canada o al 1.503.538.7478 en el resto del mundo.

Modelos y versiones del producto cubiertos en este
documento

Modelo Version Descripcion

511 B Sillén dental
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Sillén dental A-dec 511 Instrucciones de uso Funcionamiento/Ajustes

Funcionamiento/Ajustes

Conectar/Desconectar la alimentacion eléctrica

Sillones con sistemas dispensadores y de soporte

Si tiene un sillén con un sistema anexado, use el interruptor maestro
para encender o apagar la energia, el agua y el aire. El interruptor
maestro generalmente se encuentra en el sistema dispensador, pero
también puede estar en el centro de soporte o en la caja de conexiones
en los sillones que no tienen sistema dispensador.

Interruptor
maestro

Si no hay energia en el sistema, verifique que el botén de encendido
del sillon esté presionado. Este boton debe estar en la posiciéon
“Encendido” para que el interruptor maestro controle la alimentaciéon
del sistema.

Configuraciones de sillon solamente

Si tiene una configuracion de silléon solamente, presione el botén
de encendido del sillén para encenderlo o apagarlo.

Cuando desconectar la alimentacion eléctrica

- Para ahorrar energia y reducir la posibilidad de que haya fugas de

aire, presione el botén de encendido para desconectar la alimentaciéon
Presione eléctrica al finalizar el dia laboral y durante periodos largos en que

r ncender o .
para encende no vaya a utilizar el equipo.
la alimentacion.

Boton de
encendido
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Funciones de seguridad del sillon

Los sistemas y sillones dentales A-dec incluyen caracteristicas

de seguridad (como la placa de parada del sillén) que puede detener
el silloén o evitar que este se mueva. Esto puede ocurrir debido

a cualquiera de los siguientes motivos:

Placa

de parada
del sillén * Hay una obstrucciéon debajo del sillén o del médulo conectado.
* Se presion6 el disco o la palanca de control de pie.

* Una pieza de control no esté ajustada adecuadamente en el soporte.

Si el sillon se detiene de forma inesperada o no se mueve

Compruebe que no haya ninguno de los problemas enumerados
anteriormente, de lo contrario, soluciénelos. Si una obstruccién esta
bloqueando el movimiento del sillén, use el panel tactil o panel

de pie para levantar el sillén y quitar la obstruccion.
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Posicionar el sillon con los controles manuales

IMPORTANTE EI panel tactil y el pedal de pie A-dec mueven
EE el sillén de la misma manera. Consulte las Instrucciones

de uso de su sistema dispensador para recibir informaciéon

detallada sobre los controles de su panel tactil.

posicién segura antes de utilizar los controles preestablecidos
o manuales del silléon. Nunca deje de prestar atenciéon

al paciente mientras el sillén estd en movimiento. Tenga
siempre cuidado extra con los nifios pequefios y pacientes
con movilidad limitada.

f ADVERTENCIA Asegurese de que el paciente esté en una

Para detener el sillén en cualquier punto durante
un movimiento preestablecido, pulse cualquier botén
de posicién del sillon en el pedal de pie o panel téctil.

en contacto con su distribuidor autorizado de A-dec.

0 NOTA Si desea ajustar la altura maxima del sillén, péngase

Subir base
Icono/Funcion Acciones/Opciones
/]\ Subir base Mantenga presionado /| para levantar la base
Inclinar Subir del sillon.
respaldo respaldo

\l, Inclinar base Mantenga presionado \l, para bajar la base del sillon.

9 Subir respaldo Mantenga presionado —> para levantar el respaldo
del sillén.

Inclinar base £~ Inclinar respaldo Mantenga presionado &~ para bajar el respaldo

del sillon.
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Sillon dental A-dec 511 Instrucciones de uso Funcionamiento/Ajustes

Posicionar el sillon con los controles preestablecidos

Presione _§, *~~, 0 -~ (también "~ en el panel tactil del asistente)
para mover el sillén a una posicién preestablecida. Consulte la tabla
(en la parte inferior izquierda) para ver la configuracién de fabrica.

Boton de programas

Tratamiento 1 — 0 N3 ), Tratamiento 2 Personalizar las posiciones predefinidas.del sillon
sy N Para personalizar las posiciones predefinidas _§, -~~~y “~:
_ ) 1. Posicione el sillon como desee.
Entrada/ Radiografia/ . . . R
salida enjuague 2. Mantenga presionado '\E\ hasta oir un pitido, que indica que

\® gﬁﬁﬂ@@ @/ el modo del programa estd activado.

3. Dentro de cinco segundos, presione el icono de posiciones
predefinidas del sillén (por ejemplo, presione =~ ). Tres pitidos

Icono Nombre predefinido Configuracion de fabrica indican que el nuevo ajuste se ha guardado.

_,:, Entrada/salida Coloca el sillén en la posicion Pe.rsonahzar Ia_ posicion predefinida de radiografia/
de entrada/salida del paciente. enjuague del sillon
ee~ Tratamiento 1 Coloca la base y el respaldo del La configuracion predefinida <~ coloca el sillon y al paciente en
sillon en la posicion hacia abajo. una posicién vertical para realizar radiografias o permitir el acceso

a la escupidera. Al pulsar por segunda vez -<~, el sillén vuelve

‘s~ Iratamiento 2 Coloca la base del sillon en la 1 . teri

posicion hacia abajo y el respaldo a la posicion anterior.

hacia arriba parcialmente. También puede configurar <~ para que funcione como una posicion
.£. Radiografia/enjuague  Mueve el sillén para colocarlo predefinida y personalizada del sillén. Para cambiar su funcion:

en la posicion de radiografia o de
enjuague. Al pulsar por segunda vez,
el sillén vuelve a la posicion anterior.

1. Mantenga presionados «2_y <~ al mismo tiempo durante
tres segundos.

o Un pitido indica que <~ esta definido como otro botén
predefinido y personalizable del sillon.

o Tres pitidos indican que <~ esta configurado como la opcién
predefinida de fabrica de radiografia/enjuague (que alterna entre
la posicion radiografia/enjuague y la posicién anterior del sillén).

2. Si configura <~ como otra posicion predefinida y personalizable
del sillén, y desea asignar una posicion del silléon diferente, siga los
pasos que se detallan mas arriba en “Personalizar las posiciones
predefinidas del sillon”.
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Preparar el sillon para el paciente
Posicionar los apoyabrazos

f ADVERTENCIA No permita que los pacientes dejen caer

los brazos detras de los apoyabrazos o debajo del respaldo,
de lo contrario el paciente podria lastimarse cuando
se mueve el sillon.

Retire los apoyabrazos para facilitar la entrada/salida del paciente
y mejorar la posicion del operador en el acceso directo al paciente.
Simplemente tire o empuje los apoyabrazos en su posicion.

Alentar una posicion adecuada del asiento

Para que los pacientes se sienten correctamente en el sillon, pidales que
se sienten lo més atras posible en el asiento. Esto garantiza una mejor
alineacion con el soporte lumbar y mayor comodidad para el paciente.

Para lograr una comodidad 6ptima, los pacientes pueden colocar los
antebrazos en los apoyabrazos o mantener los brazos comodamente
cruzados sobre el regazo.

deje el apoyacabezas en la posicion mas alta. Esto alentara

al paciente a apoyarse por completo en el respaldo del sillon.
Ajuste el apoyacabezas una vez que el paciente esté sentado
para mejorar la comodidad del paciente y el acceso del
operador a la cavidad bucal.

SUGERENCIA Antes de que el paciente se siente en el sillon,

adicional para salir del sillén, deje los apoyabrazos en la

@ SUGERENCIA En el caso de pacientes que requieren soporte
posicion del respaldo.
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Sillén dental A-dec 511 Instrucciones de uso

Posicionar el apoyacabezas

86.0761.27 Rev D

Palanca
de ajuste

Barra
deslizante

Funcionamiento/Ajustes

El apoyacabezas deslizable de doble articulacién incluye varias
caracteristicas que puede usar para mejorar el acceso a la cavidad bucal
y aumentar la comodidad del paciente.

Use la barra deslizante para acomodar una variedad de alturas

de los pacientes. Simplemente tire hacia arriba o presione hacia abajo
el apoyacabezas hasta que esté en la posiciéon deseada. El cojin del
apoyacabezas deslizante proporciona un ajuste de altura adicional.

de trabajo recomendada, se verd una linea de advertencia
en el lado del paciente de la barra deslizante. No utilice
el apoyacabezas en una posicion en la que esta linea

de advertencia sea visible.

it ADVERTENCIA Si la barra deslizante llegé a su maxima altura

Puede ajustar facilmente el &ngulo del apoyacabezas con una mano.
Presione la palanca de ajuste para posicionar el apoyacabezas. Suéltela,
el apoyacabezas mantendra su posicion.
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Posicionar el apoyacabezas de las sillas de ruedas

Pasos para posicionar el apoyacabezas de las sillas de ruedas:

1. Quite el apoyacabezas del sillon dental.

2. Rote el apoyacabezas 180° y deslice la barra deslizante dentro
del respaldo hasta que se detenga.

3. Gire el sillén dental si es necesario y posicione el respaldo
en la posicién totalmente hacia arriba.

4. Posicione la silla de ruedas y el sillon dental respaldo con respaldo.

5. Mueva el sillon dental hacia arriba o hacia abajo, segiin sea
necesario, para ajustar la altura del apoyacabezas.

6. Bloquee las ruedas de la silla de ruedas.

Ajustar la tension de la barra deslizante del apoyacabezas

Si el apoyacabezas se desplaza hacia abajo, o si resulta dificil moverlo
hacia arriba o hacia abajo, la tensién de la barra deslizante necesita
un ajuste.

Para ajustar la tensién, use una llave hexagonal de 1/8 pulg. Gire

el tornillo de ajuste en el sentido horario para aumentar la tension.

Llave hexagonal
de 1/8 pulg.
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Operar el freno de pivote del sillon
' El sillén puede rotar en cualquier posiciéon dentro de 30° a cualquier
. . lado del centro. El freno de pivote del sillon restringe la rotacion

del sillon para evitar que el sillén se mueva durante un procedimiento.

Para liberar el freno de pivote, tire la palanca del freno hacia la derecha.
Para activar el freno, tire firmemente la palanca del freno hacia
la izquierda.

Ajustar la tension del freno de pivote del sillon

Si el sillon gira hacia la izquierda o la derecha con el freno activado,
o si resulta dificil moverlo con el freno desactivado, ajuste la tension
del freno de pivote. Una vez tensionada correctamente, la manija del
freno debe estar en el medio cuando estd completamente activado.
Para realizar el ajuste:

Manija del freno

1. Mueva la manija del freno hacia la derecha.

2. Si el sillon incluye un médulo de montaje posterior, gire el sillon
para acceder al tornillo de ajuste.

3. Use una llave hexagonal de 7/64 pulg. y gire el tornillo de ajuste
de tensién en sentido horario para incrementar la friccién del
freno o en sentido antihorario para disminuir la friccién del freno.
Solo se necesita un pequefio ajuste para incrementar o disminuir
significativamente la tension.

Tornillo de ajuste
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Limpieza/Mantenimiento

Limpieza/Mantenimiento

Proteger con barreras

NOTA Para el uso y desecho adecuados de las
barreras, consulte las instrucciones proporcionadas

por el fabricante de barreras.

Prolongar la vida del tapizado

(hipoclorito de sodio) ni otros productos que contengan
cloro, alcohol isopropilico (un volumen de mas

del 25 %) o peréxido de hidrégeno para limpiar

o desinfectar el tapizado. Puede provocar un rapido
deterioro y dafios en el producto.

é PRECAUCION No utilice un blanqueador casero

86.0761.27 Rev D

A-dec recomienda utilizar una protecciéon de barrera en todas las
superficies de contacto y transferencia que correspondan. Las superficies
de contacto son zonas que entran en contacto con las manos y se convierten
en puntos de posible contaminacién cruzada durante los procedimientos
dentales. Las superficies de transferencia son zonas que entran en
contacto con el instrumental y otros objetos inanimados.

En los EE. UU.,, las barreras se deben producir de conformidad

con la Buena Practica de Fabricaciéon Actual (CGMP, Current Good
Manufacturing Practice) segtin lo especific6 la Administracién de Drogas
y Alimentos de los EE. UU. (USFDA, U.S. Food and Drug Administration).
En las regiones fuera de EE. UU., consulte las reglamentaciones para
dispositivos médicos especificas del lugar.

limpieza y desinfeccién quimica de las superficies de contacto
y transferencia (donde la proteccion de la barrera no es
aplicable o cuando las barreras estan comprometidas), consulte
la Guia para la asepsia del equipo A-dec (nimero de pieza
85.0696.27).

[E] IMPORTANTE DPara obtener recomendaciones sobre la

Para preservar la calidad del tapizado de A-dec, use cubiertas como
barrera en lugar de confiar en productos quimicos. Las barreras prolongan
significativamente la vida del tapizado y ayudaran a preservar el aspecto
lujoso y la suavidad. Para limpiar el tapizado, use una soluciéon diluida
de liquido suave para lavar la vajilla y agua. Use desinfectantes de
superficie solo cuando las barreras se hayan visto comprometidas o haya
salpicaduras visibles en el tapizado. Para obtener mas informacioén,
consulte la Guia de mantenimiento del tapizado (nGmero de pieza 86.0501.27)
disponible en el Centro de recursos en www.a-dec.com.
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Acceder a los servicios

86.0761.27 Rev D

Caja de conexiones
contorneada

t

Limpieza/Mantenimiento

PRECAUCION Cuando retire o reemplace las cubiertas, tenga
f " E cuidado de no danar ningtn cableado o tuberia. Verifique

que las tapas estén seguras después de reemplazarlas.
Los servicios del sillon estan ubicados en la caja de conexiones
contorneada debajo del sillon y por lo general incluyen el tomacorriente,
asi como conexiones del sistema de aire, agua y vacio. Para acceder
a ellos, levante la cubierta y retirela del marco de la caja de conexiones.
Para obtener informacién relacionada con el mantenimiento, péngase
en contacto con su distribuidor local autorizado de A-dec.
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Especificaciones

Capacidad maxima del sillon
Peso del paciente: 227 kg (500 1b)

IMPORTANTE Para conocer la capacidad de carga

[:Ii] de accesorios, las especificaciones eléctricas, la identificaciéon
de los simbolos y demas requisitos reglamentarios del sillon,
consulte el documento Informacion reglamentaria, especificaciones
y garantia (ntmero de pieza 86.0221.27), disponible en el
Centro de recursos en www.a-dec.com.

NOTA Las especificaciones pueden modificarse sin previo
aviso. Los requisitos pueden variar segtn la ubicacién. Para
mas informacién, péngase en contacto con su distribuidor
autorizado de A-dec.
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u Oficinas centrales de A-dec

2601 Crestview Drive

Newberg, Oregon 97132

Estados Unidos

Tel.: 1.800.547.1883 dentro de EE. UU./Canada
Tel.: +1.503.538.7478 fuera de EE. UU./Canada
www.a-dec.com

A-dec Australia

Unit 8

5-9 Ricketty Street

Mascot, NSW 2020

Australia

Tel.: 1.800.225.010 dentro de Australia
Tel.: +61.(0).2.8332.4000 fuera de Australia

A-dec China

A-dec (Hangzhou) Dental Equipment Co., Ltd.

528 Shunfeng Road

Qianjiang Economic Development Zone
Hangzhou 311100, Zhejiang, China
Tel.: 400.600.5434 dentro de China
Tel.: +86.571.89026088 fuera de China

A-dec Reino Unido

Austin House, 11 Liberty Way

Nuneaton, Warwickshire CV11 6RZ

Inglaterra

Tel.: 0800.ADEC.UK (2332.85) dentro del Reino Unido
Tel.: +44.(0).24.7635.0901 fuera del Reino Unido
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